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Archivierung

Hinweise

KiGger Spritzguss GmbH & Co. KG, Herr Jens Craf, HochgerichtstraBe 33,
72280 Dornstetten

01.08.11

Cytotoxizitat, L 929-Proliferation
ENISO 10993-5, -12, LM P 4-06, LM SOP 4-06-01

1 Zirkonoxid ZrO2

2 Zirkonoxid ZrO2 schwarz

3 Aluminiumoxid AlI203 (R> 99,5)

4 Aluminiumoxid Al203 (R> 9¢)

[Spezifikation durch den Auftraggeber. Lagerung lichtgeschitzt bei 20-25 °C.]
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Die TestdurchfUhrung erfolgte entsprechend Richtlinie 93/42/EWG, 90/385/EWG,

EN ISO/IEC 17025 (ZLG-P-870.96.08 akkreditiert) und der Guten Laborpraxis (GLP).

Rohdaten und eine Berichtskopie im Archiv des Auftragnehmers, RUckstelimuster
des Testmaterials durch den Auftraggeber.

Auszugsweise Wiedergabe des Testberichtes nur mit schrifflicher Genehmigung
von Medical Device Services. Die im Bericht angegebenen Testergebnisse bezie-
hen sich nur auf die getesteten Proben.

Zusammenfassung

Die Ergebnisse zeigen, daB aus den Testmaterialien (fGr weitere Sperzifikationen
siehe oben) bei 7 Tagen kontinuierlichem Kontakt von 4,5 cm? Oberfiéiche zu 1 mi
physiologischer FlUssigkeit (1,5 Vol% Dimethylsulfoxid in Zellkulturmedium) Substan-
zen in zelltoxisch wirkender Konzentration nicht freigesetzt werden.
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